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S Zlecenie Zleceni i
M ecenie nr 0023/2026/Z z dnia 2026-01-26
/,r,“ hl\‘,\ Rodzaj probki Woda przeznaczona do spozycia
Laboratorium posiada
akredytacje Polskiego Centrum Nr préobki w e : i . Lt
Akredytacji nr AB 1353 w Iabcrrjratorium Miejsce pobrania prébki/opis probki"
zakresie pobierania probek
woay premessanaido. 0147/2026 32-660 Chetmek, ul. Powstancéw Slaskich 2
Spozycia oraz oznaczania:
barwy e
metnosci T 1) Prébka pobrana przez przeszkolonego pracownika
pH Pfqbke pabrat MZGK w Chetmku - Marzena Dzigba
przewodnosci el. wlasciwej ] :
azotynow Data-pobrania prébki" 2026-01-26, 10:20
azotanow
Jonu amonowego Data cdigstarczenia probki 2026-01-26, 11:00
chlorkow
siarczanow Lt ; Brak informacji od klienta
1)
zelaza ogéinego Mg{?_da pobrania 0 metodzie pobrania probki
manganu D 89 J
wapnia, Nr:protokotu pobrania =
twardosci ogolnej chliiaci 2l
bakteri grupy coli {1 I . . f G
Escherichia col Stan prébki Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen
enterokokéw y
ogélnej liczby Data wykonania badania? 2026-01-26 - 2026-01-29
mikroorganizméw ———
w22 36°C Ak F Monitoring kontrolny
Uwagi na temat prébki Czesé oznaczen wykonana przez
Decyzjg nr 1/DL/25 w zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych
Parnstwowego Powiatowego ol
Inspektora Sanitarnego z dnia k- f‘}';\fﬁ". ’

21.10.2025r. Laboratorium jest
uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Spray;{ozdanie autoryzowat:
Specjalista ds. analiz laboratoryjnych: Aneta Ciezadlik
e v
Spr;wozdanie wygenerowat i podpisal kwalifikowanym podpisem
elektrgnicznym:
Kierownik Laboratorium: Zbigniew Wactawek
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= Ninigjsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody-faboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci
+ Zamieszczone na sprawozdaniu wyniki badar odnosza sig wylacznie do otrzymanej probki
* W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywania skarg

Sprawozdanie zostato autoryzowane i wygenerowane elektronicznie Oswiecim, 2026-01-30
ZKJ-7.8-01 wyd. 5 2 01.06.2023r. "¢ Vitiezba wydanych egzemplarzy: klient 1 egz. a/a 1 egz. Strona 1z 2




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0039/2026

. A I8 : = | Wynikifrezultaty badan Warlosé
Oznaczany parametr dnostka Metoda badawcza probki nr paramael.:‘lD czna
5 ; 0147/2026 4
Metnosc AZ NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 0,21 + 0.03 1
PB-01 wyd. 3 z 11.08.2016r, na podstawie . AKoIRIOWINg preaz
SRl AL | R testu HACH Nr 8025 Rty ™ Wt el
H 5 PN-EN 1SO 10523; 7,402 ?
p AZ SO 10523:2012 Iy 6.5-9.5
Przewodno$é elektryczna wiasciwa :
w 25 °C ¥ Y AZ uS/cm PN-EN 27888:1999 294 :6 2500
Twardos¢ Ogolna AZ | mg/CaCO; PN-ISO 8059:1999 105+9 60-500
Liczba bakterii grupy coli AZ | jtkw-100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 0 0
Liczba Escherichia coli AZ | itk 100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 0 0
Liczba enterokokow AZ jtk w100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0
Ogélna liczba mikroorganizmow w A ) PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa, 0 Bez nieprawidlowych
(2212)°C po (68+4) h AZ ) £ posiew wglebny na agarze odzywczym Zmian

'Oznacza rezultat ponizej dolnej granicy zakrésu pomiarowego akredytowanej metody. Podana wartos¢ stanowi rownoczes$nie potwierdzong w

laboratorium PWiK Os$wigcim warto$¢ granicy oznaczalnosci metody wraz z przedstawiong niepewnosécia rozszerzong pomiaru tej wartosci.

"W przypadku probki dostarczonej przez klienta dane pochodzg od klienta,

# Dotyczy badan prowadzonych w Laboratorium PWiK O$wigcim,

Wartoé¢ parametryczna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

¥ Wynik wraz z rzeczywistg temperaturg probki wynoszaca 20,5 °C, odczytany z przyrzadu wyposazonego w urzgdzenie kompensujace wplyw
temperatury i uwzgledniajgce temperaturowy wspétczynnik probek, automatycznie skorygowany do wartosci przewodnosci elektrycznej
wiasciwej w temperaturze 25°C. s

Niepewno$¢ pomiaru (jezeli podano) dla"baﬁ,&iﬁ mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 29201 z zastosowaniem podejscia
catosciowego (rozszerzona niepewno$¢ pomiiaru zostata obliczona dla wspoéiczynnika k=2, co odpowiada przedziatlowi ufnosci ok. 95%).
Dla pozostalych badari niepewno$¢ pomiaru okreélono jako niepewnos$é rozszerzong (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo
95%).

Rezultaty badan (za wyjatkiem badari mikrobiologicznych) ponizej/powyzej dolnej/gérnej granicy oznaczalno$ci metody/granicy zakresu
pomiarowego akredytowanej metody badawczej przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie , < dolna granica” lub ,> gérna granica”)
znajdujg sie poza zakresem akredytacii.

(A) — badanie wykonane metodyka akredytowang zamieszczong w zakresie akredytacji AB 1353,

(Ar) — badanie wykonane metodyka akredytowang (AB 1353), réwnowazng do metody wskazanej w przepisie prawa. Laboratorium posiada
dowody uzyskania rownowaznos$ci wynikow, i~ -

(Z) - Laboratorium PWIK Sp. z 0.0. w Oéwigoimiu posiada Zatwierdzenie PPIS w O$wiecimiu do wykonywania powyzszych badan

z uwzglednieniem pobierania probek nr 1/DL/25 obowigzujace do dnia 21.10.2026r.

(N) — badanie nieakredytowane (nie zamleszcmne w zakresie akredytacji AB 1353 lub przedsia\majqce rezultat powyzej/ponizej akredytowanego
zakresu metody). 1t W

Dla prébek pobieranych i badanych przez L.aboratorium plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium.
Dane dotyczgce probki moggce mie¢ wplyw naswaznos$é wynikoéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez
Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych probek, a niepewno$¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Dla prébki nie pobranej przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywaé na wazno$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce
pobierania, obiekt badan) zostaly podane przez Klienta. Dodatkowo réwniez, jezeli nie podano inaczej plan i procedury pobierania probek
sg identyfikowalne u Klienta. Zamieszczone: na sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej prébki a niepewno$é wyniku
(jezeli podano) nie uwzglednia etapu pobierania; probki.

4% KONIEC SPRAWOZDANIA

Os$wiecim, 2026-01-30
Strona2z2

Sprawozdan:e zostato autoryzowane i wygenerowane elektronicznie

ZKJ-7.8-01 wyd. 5 z 01.06.2023r. ":czba wydanych egzemplarzy: klient 1 egz. a/a 1 egz.
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Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee.eurofins.com

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 12694/LB/2026

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2026-01-26
Data zakoriczenia badar: 2026-01-28

Raport autoryzowat:

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu
ul. Ostatni Etap 6
32-603 OSWIECIM

22/0000268/2026

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

32-660 Chetmek, ul. Powstaricéw Slaskich 2

Pobieranie klienta, transport Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
Brak danych

2026-01-26

Bez zastrzezen

0008778/26

Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikewanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Starszy
Koordynator ds. technicznej obstugi klienta) Anna Zwonik
certyfikat kwalifikowany nr 51718D57BF847F1E (okres wainoéci:08.08.2025-08.08.2027) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2026-01-28

Stronalz3



Raport z badar nr 12694/LB/2026

Parametr / e . Wynik Jednostka Wartos$¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres 2 niepewnoscig okreslona w zgodnosci -
obowigzujacych przepisach
prawnych *
Liczba Clostridium perfringens :
(tacznie ze sporami : -
A1 peniso 15189:23)16-10 -(1-80) R Shadsi thax& 2
jtk/100 ml Z
Zapach / liczba progowa zapachu TON :
il s -E(1-16) Tok e B ToN i
Smak / liczba progowa smaku TFN '
AS) | pren 162222006 (1-16) TEN < | Ba s )
Glin/ Al :
A(S) | PN-EN 1SO 17294-2:2024-04 - 46 | 15 g/l max. 200 76
(10-100000) pg/! :
Suma chloranéw i chlorynéw yits : ¥
A(S) | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 - 0.62 +0.19 mg/I " max.0,7 2G
(0.02-2.0) mg/! '

Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badar nr NS.HK.9027.3.7.2025.NK
obowiazujace do dnia 17.03.2026r.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasada prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreslonych w zatgczniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoécia parametryczna) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscia parametrycza).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatéw moga odbiegaé od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogélnej liczby mikroorganizméw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zlecenindawca.

A - badanie akredytowane wykonane w siedzibie giéwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(K) - badanie akredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N — badanie nieakredytowane wykonane w siedzibie gléwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0 (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace
wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metodyfr‘l""

N(K) - badanie nieakredytowane wykonane w oddziale (ul. Kartiiny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. 2 0.0. (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponize]
lub powyzej akredytowanego zakresu metody) S oy

(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr-AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. 2 0.0.
A[P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacii zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewngtrznego dostawce ustug laborataryjnych

(NR) - badanie wykonane metods alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw
(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

($) = badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczare probki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na waznoéé wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badari dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglgdnia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury péhigrania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegotowit matrycy podajac jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium; plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sq w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mie¢ wplyw
na wainos¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfika:l'a obiektu badani) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewno¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie. . "

Niepewnos¢ (jezeli padano): dla badari sensorycznych podandjako przedziat éredniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnoéé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejécia cafoSciowego (rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%); dla pozostalych
badan okreslono jako niepewno$é rozszerzong metody U {wspglizynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiedstwo 95%).
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L Raport z badan nr 12694/LB/2026

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie pohizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sig poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie < lub > y* (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gémej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewnos¢ pomiaru tej wartosci (np. dla rezultatu <0,05 mg/I, warto$¢ niepewnaosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/I)
W przypadku badar biologicznych:

. wyniki podane w formie <4 nalety intepretowat jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4,

. W oznaczeniu ogdlnej liczby mikroorganizméw oraz liczby Legionella spp. wynik zero 0" oznacza, ze bakterii nie wykryto w badanej objetosci.
Stwierdzenie zgodnosci oraz/ lub opinia i interpretacja uzyskanych wynikow/ rezultatéw badan ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie z pkt 7.8.2.2. Podrecznika Zarzadzania
oraz dokumentem ILAC-G8:2019. Zasada podejmowania decyzji jest zgodna z wymaganiami obowiazujacych przepiséw prawa. W przypadku braku jednoznacznych wytycznych, jeéli nie
uzgodniono inaczej, Laboratorium stosuje zasade podejmowania decyzji NIE uwzgledniajacg niepewnosci pomiaru/ metody, tzw. zasade proste] akceptacji/ prostego odrzucenia — wynik/
rezultat ponizej oraz wynik réwny wartoéci parametrycznej s7 Lznawane za zgodne, a wynik powyze] wartosci parametryczne] jest uznawany za niezgodny (ryzyko btednej akceptacji/
bigdnego odrzucenia wynosi do 50%).
Daty wykonywania poszczegélnych badar s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaborateryjng EFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

L
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6 ® : Przeds:eblorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
PWI K oty w Oswiecimiu Laboratorium
prnan 32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6,

tel: 33/ 843-28-14, fax: 33/ 843-17-15
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PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACY
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BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0038/2026

AB 1353 Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Zleceniodawca w Chetmku Sp. z 0.0,
\\\\‘.,.,,,,/ ul. Piastowska 18, 32-660 Chetmek
S NP 2 G a2
ibﬂ\é/{ﬁ;’e Zlecenie Zlecenie nr 0023/2026/Z z dnia 2026-01-26
], I..l..\u\‘\ Rodzaj prébki Woda przeznaczona do spozycia
Laboratorium posiada .
akredytacje Polskiego Centrum Nr porobki w i 2 ik ’ FrAE
Akredytacji nr AB 1353 w lahfratorium Miejsce pobrania prébki/opis prébki®
zakresie pobierania probek
wody przeznaczonej do o :
o et 0146/2026 32-660 Chelmek, ul. Zeromskiego 10 - SUW Chelmek

barwy
metnosci Nk 1) Probka pobrana przez przeszkolonego pracownika
pH P(gbkg pabrat MZGK w Chetmku - Marzena Dzigba
przewodnosci el. wiaciwej P
azotynow Data‘pobrania prébki" 2026-01-26, 10:00
azotanow —
Jouramarnowega Data-dostarczenia probki 2026-01-26, 11:00
chlorkow
siarczanow e o o Brak informacji od klienta
zelaza ogolnego Metoda pobrania™ o metodzie pokJJrania probki
manganu b
wapnia, Nr protokotu pobrania -
twardosci ogolnej
bakteri grupy coli ‘ ; z ; : Fiahis
Escherichia coll Stan probki Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen
enterokokow \
ogolnej liczby Data wykonania badania? 2026-01-26 - 2026-01-29
mikroorganizméw ‘ —
w22 i 36°C Monitoring kontrolny

Uwagl na temat probki Czesc¢ oznaczen wykonana przez
Decyzjg nr 1/DL/25 AR zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych
Panstwowego Powiatowego g
Inspektora Sanitarnego z dnia e

21.10.2025r. Laboratorium jest
uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Sprawozdanie autoryzowal:

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych: Aneta Ciezadlik

Sprawdzdanie wygenerowal i podpisal kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:

Kierownik Laboratorium: Zbigniew Wactawek

; -‘ﬂ.,-..,;‘,

* Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w ca}osm
+ Zamieszczone na sprawozdaniu wyniki badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej probki
* W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywafi& skarg

e e

Sprawozdanie zostalo autoryzowane i wygenerowane elektronicznie Oswiecim, 2026-01-30
ZKJ-7.8-01 wyd. 5 z 01.06.2023r, " “fl:kczba wydanych egzemplarzy: klient 1 egz. afa 1 egz. Strona1z2
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o St L3 A Wynikifrezultaty badan [~
i, o .:-'*vudho' r-a r-ﬂ- -vrwt E . £ wain y
Oznaczany p%_tame!g = [ gtotja b,ggay{cza PR Drabid NI S (ATOSC FEN
;:-..‘* i arametryczna
SR Rt Sl i s iy 0146/2026 ;-"-“? g
Metnosé AZ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,21 +0.03 1
PB-01 wyd. 3 z 11.08.2016r. na . Aoapiovaine prasz
Barwa AZ A Pt podstawie testu HACH Nr 8025 <bigpany™ ripramidiowyeh Zmian
H < PN- ' 7,302 r
p AZ N-EN ISO 10523:2012 Il ™ 6.5-9.5
Przewodnosé elektryczn Sci ‘
w25 °C 9 s w%aschv; HSicm PN-EN 27888:1999 294 :6 2500
Twardosé Ogélna AZ | ma/CaCOs PN-1SO 6059:1999 104 :9 60-500
Liczba bakterii grupy coli AZ | qheipon | FHENEEORREIEMA- A2 0 0
Liczba Escherichia coli AZ | GigRNooay | TIERRORNRE RO ReRAL R 0 0
Liczba enterokokow AZ jtk w100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0
Ogélna liczba mikroorganizméw w iR 1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda plytkowa, 0 Bez nieprawidlowych
(2242)°C po (68+4) h AZ posiew wgtebny na agarze odzywczym zmian

"Oznacza rezultat ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. Podana warto$é stanowi réwnoczesnie potwierdzong w

laboratorium PWIK Q$wigcim warto$¢ graricy ‘oznaczalnosci metody wraz z przedstawiong niepewno$cig rozszerzong pomiaru tej wartosci.

YW przypadku prébki dostarczonej przez Kliénta dane pochodzg od klienta,

2 Dotyczy badar prowadzonych w Laboratoritym PWiK Oswiecim,

Wartos¢ parametryczna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

* Wynik wraz z rzeczywistg temperaturg prabKi wynoszacg 20,3 °C, odczytany z przyrzadu wyposazonego w urzadzenie kompensujgce wplyw
temperatury i uwzgledniajgce temperaturowy wspofczynnik probek, automatycznie skorygowany do warto$ci przewodnosci elektrycznej
wiasciwej w temperaturze 25°C.

Niepewno$¢ pomiaru (jezeli podano) dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 29201 z zastosowaniem podej$cia
cafosciowego (rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata obliczona dla wspéiczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%).
Dla pozostalych badari niepewno$é pom|aru okreslono jako niepewno$¢ rozszerzong (wspélczynmk rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo
95%).
Rezultaty badan (za wyjatkiem badan ‘mikrobiologicznych) ponizej/jpowyzej dolnej/gérnej granicy oznaczalnosci metody/granicy zakresu
pomiarowego akredytowanej metody badawczej przedstawione w sposoéb ilosciowy (nie w formie , < dolna granica” lub ,> gérna granica”)
znajdujg sig poza zakresem akredytacji.

Mg b
(A) — badanie wykonane metodykg akredytowang zamieszczong w zakresie akredytacji AB 1353,
(Ar) = badanie wykonane metodykg akredytewang (AB 1353), rownowazng do metody wskazanej w przepisie prawa. Laboratorium posiada
dowody uzyskania rownowazno$ci wynikow,
(£) - Laboratorium PWiK Sp. z 0.0. w Oswigcimiu posiada Zatwierdzenie PPIS w O$wiecimiu do wykonywania powyzszych badan
z uwzglednieniem pobierania prébek nr 1/DL/25 obowiazujace do dnia 21.10.2026r.
(N) — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 1353 lub przedstawiajgce rezultat powyzej/ponizej akredytowanego
zakresu metody).

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostgpne sg w siedzibie Laboratorium.
Dane dotyczgce probki mogace mie¢ wplyw na wazno$¢ wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez
Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotyczg pobranych i badanych probek, a niepewnos$é rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Dla prébki nie pobranej przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywaé na waznos$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce
pobierania, obiekt badan) zostaly podane przez Klienta. Dodatkowo réwniez, jezeli nie podano inaczej plan i procedury pobierania probek
sg identyfikowalne u Klienta. Zamieszczone, na-sprawozdaniu wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej probki a niepewno$¢ wyniku
(jezeli podano) nie uwzglednia etapu pobierania-probki.

A
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RAPORT Z BADAN NR 12693/LB/2026

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badari: 2026-01-26
Data zakoriczenia badari: 2026-01-28

Raport autoryzowal: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgrinz. Izabela Zieliriska

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu

ul. Ostatni Etap 6
32-603 OSWIECIM

Z2/0000268/2026

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
32-660 Chetmek, ul. Zeromskiego 10, SUW Chetmek

Pobieranie klienta, transport Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

Brak danych
2026-01-26
Bez zastrzezen

0008777/26

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Starszy

Koordynator ds. technicznej obstugi klientz) Anna Zwonik
certyfikat kwalifikowany nr 51718D57BF847F1F (okres waznosci:08.08.2025-08.08.2027) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2026-01-28
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Raport z badan nr 12693/LB/2026

Parametr / g Wynik Jednostka Wartosé dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslonaw zgodnosci
obowigzujacych przepisach
prawnych *
Liczba Clostridium perfringens
(tacznie ze sporami) : .
AIS) | pNLEN IS0 14188:2016-10 - (1-80) LA RivAG I L 26
jtk/100 ml i
Zapach / liczba progowa zapachu TON
AS) | pn-EN 1622:2006 - (1-16) T%N @ b Tk )
Smak / liczba progowa smaku TFN
AS) PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN = ] 12 L) ;
Glin/ Al ;
A(S) | PN-EN I1SO 17294-2:2024-04 - 48 5 pg/l max. 200 2G
(10-100000) pg/! |t '
Suma chloranéw i chlorynéw :
A(S) | PN-EN I1SO 10304-4:2022-08 - 0.21 +0.06 mg/l max. 0,7 G
(0.02-2.0) mg/I X

Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. p05|ada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badarn nr NS.HK.9027.3.7.2025.NK
obowigzujace do dnia 17.03.2026r. ’

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasadg prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreslonych w zataczniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
p0z.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoécia parametryczna) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametrycza).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenielng'dnos'ci/ interpretacja rezultatéw mogg odbiegaé od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogdlnej liczby mikroorganizméw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

¢ L

A - badanie akredytowane wykonane w siedzibie glowne] (ul. Owocowa 8) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(K) - badanie akredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiK$ Palska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N — badanie nieakredytowane wykonane w siedzibie g|uwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0 (nie zamleszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace
wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metudv)’

N(K) - badanie nieakredytowane wykonane w oddziale (uli-Karbliny 4) Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej
lub powyiej akredytowanego zakresu metody) T e

(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akrEdytarjmf -AB 213

(T) = badania wykonywane w miejscach innych niz stafa siedzibia Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp.zo0.0.

A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowainosci wynikow

(W) = przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym mogace bezposrednio wptywaé na waznoéé wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badar dotycza tylko otrzyrnanych i badanych prébek, niepewno$¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajac jako obiekt badari ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczone] przez sgczek miekki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: planv/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw
na wazno$¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz |dentyf|kac1a obiektu badari) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotyczq pobranych i badanych prébek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie, !

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badar sensorycznych podant jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badar mikrobiologicznych niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie 2 1SO
29201 z zastosowaniem podejécia cato$ciowego (rozszerzona niepewnosé pomiaru zostafa obliczona dla wspéiczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnodci ok. 95%); dla pozostalych
badari okrelono jako niepewno$é rozszerzong metody U (wspuiczynnlk rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

)
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Raport z badari nr 12693/LB/2026

i

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujgce sie pb’ﬁ'i!ei i powyiej zakresu metody przedstawione w sposéb iloéciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujq sig poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoé¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek

Zlecajacego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewno$¢ pomiaru tej wartosci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, warto$¢ niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)
W przypadku badan biologicznych:

. wyniki podane w formie <4 naley intepretowac jako: mikroorganizmy sq obecne w liczbie mniejszej nit 4,
. w oznaczeniu ogolnej liczby mikroorganizméw oraz liczby Legionella spp. wynik zero ,0” oznacza, ze bakterii nie wykryto w badanej objetosci.

Stwierdzenie zgodnosci oraz/ lub opinia i interpretacja uzyskanych wynikéw/ rezultatéw badar ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie z pkt 7.8.2.2. Podrecznika Zarzadzania
oraz dokumentem ILAC-G8:2019. Zasada podejmowania decyzji jest zgodna z wymaganiami obowigzujgcych przepisow prawa. W przypadku braku jednoznacznych wytycznych, jesli nie
uzgodniono inaczej, Laboratorium stosuje zasade podejmowania decyzji NIE uwzgledniajaca niepewnosci pomiaru/ metody, tzw. zasade prostej akceptacji/ prostego odrzucenia — wynik/

rezultat poniiej oraz wynik réwny wartoéci parametrycznej s3 uznawane za zgodne, a wynik powyze] wartodci parametrycznej jest uznawany za niezgodny (ryzyko btgdnej akceptacji/
btednego odrzucenia wynosi do 50%). :

Daty wykonywania poszczegdlnych badari sq identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratorvjng EFO/IQ/03 , Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.
Raport moze byé powielany jedynie w catosci. :

KONIEC RAPORTU
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