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BADANIA
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AB 1353

Laboratorium posiada
akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 1353 w
zakresie pobierania probek
wody przeznaczonej do
Spozycia oraz oznaczania:

barwy

metnosci

odczynu

przewodnosci el. wiasciwej
azotynow

azotanow

jonu amonowego
chlorkow

siarczanow

zelaza ogolnego
manganu

wapnia

twardo$ci ogolnej
bakteri grupy coli
Escherichia coli
enterokokéw katowych
ogolnej liczby
mikroarganizmow

w 22 i 36°C

Decyzjg Panstwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego z dnia
10.06.2016r. Laboratorium jest
uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Oswiecimiu Laboratorium
32-603 Oswiecim, ul. Ostatni Etap 6,
tel: 33/ 843-28-14, fax: 33/ 843-17-15

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0363/2017

Zleceniodawca

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Chetmku Sp. z 0.0.,
ul. Piastowska 18, 32-660 Chetmek

Zlecenie

Zlecenie nr 0076/2017/Z z dnia 2017-05-08

Rodzaj probki

Woda przeznaczona do spozycia

Nr prébki w - . R o
I ab:ratorium Miejsce pobrania prébki/opis probki®)
0636/2017 32-661 Bobrek, ul. Nadwislanska 9

Probke pobrat Probka dostarczona przez klienta

Data pobrania prébki"

2017-05-08, 09:20

Data dostarczenia probki

2017-05-08, 10:30

Metoda pobrania

Nr protokotu pobrania

Stan probki

Prawidtowy

Data wykonania badania

2017-05-08 - 2017-05-09

Uwagi na temat probki

Monitoring kontrolny

Sprawozdanie sporzadzit
Specjalista ds, analityki

labbratpfyinej
?;:of
Aneta Ciezadlik

Sprawozdanie autoryzowat

* Niniejsze sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci
* Wszystkie wyniki badan zawarte w tym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanej probki
« W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywania skarg — termin ich sktadania: 7 dni od odebrania sprawozdania z badan.

ZKJ-5-02 wyd. 1z 17.02.2017r.

Oswiecim, 2017-05-19
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0363/2017

Wyniki badan?
Oznaczany parametr Jednostka Metoda badawcza prébki nr dup:ﬂl "muc )
0636/2017
| |
Metnoséc A | NTU PN-EN ISO 7027-2003, pkt. 6 } 0,15:002 1
| |
‘ PB-01 wyd 3z 11.08.2016r. na ‘ Ahcmylounieg, g
 Barwa A o i | podstawe testu HACH Nr 8025 <3 |
| i
| R [ . 74:02
| pH A PN-EN ISO 10523:2012 whny M7 C 8.5-95
f‘r:? wodk w'mzs ors uSlem PN-EN 27888:1909 268:5 2500
4 PB-03 wyd. 3 z 18.04.2016r. na
Jon amonowy A | mofNH podstawie testu HACH LANGE LCK 304 <0.10 0.5
Twardo$¢ Ogdina A mg/l CaCOs PN-ISO 6059:1999 112+ 10 60-500
NPL bakterii grupy coli A | NPLw 100 mi PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 ’ 0
NPL Escherichia coli A  NPLwiOm PN-EN ISO 9308-2-2014-06 0 0

‘wmmmmmmmmm
zw&m“zwtmmmewmmmmﬂmem

| spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989.)

{ Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalnosci
A - oznacza metode badawczg objetg zakresem akredytacji AB 1353

Pomiar metnosci wykonany w oparciu o wycofang norme PN-EN ISO 7027:2003.

KONIEC SPRAWOZDANIA

ZKJ-5-02 wyd. 1z 17.02.2017r. Oswiecim, 2017-05-19
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JARS Sp.ro.o.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

=

G\
s
e

Sprawozdanie z badan Nr: 685/05/2017/F/1

Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z0.0. O$wiecim 32-603 Os$wigeim ul. Ostatni Etap 6

Zlecenie Nr:

685/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (mkmﬂmﬁ&m@&ﬁawmmmmne;
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykolzys[acdcncenymwobmregdowmym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Miejsce poboru
Pochodzenie wody

Rodza; upecia

N - wynik niezgodny z wymaganiami
Przedmiot badania: [ Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru 32-660 Bobrek, Nadwislaniska 9

Szkota w Bobrku
siet wodociagowa

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Temp pobrane; probii -
Dz : podrea 09-05-2017 30
Pomer reek T otk ot prz=z Jecemuogrecs . f = :
} ARS Sp zoso Ormermmcy Lopwdic Varoe
Numer peobik: 33370517 Ocema probiks. hez zseroeses
Dat2 rozpoczeca badas 5-05-2017 Data mkodczens badesit 18-05-2017
Lab. Badany parametr = Metodyka badania w'g W ymagania Wynik Niepewnod$é** | N
Gluyaluminium ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 45
LK
200 =2
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
| Sexma chiorande : chlorvadm iz - A) PN-EN IS0 103044 2002 MZ-2 e
LK sidsczen - B 005
MZ-2 - svemagns wy Rozporzadesma \E Zdrowsa 1 desa 13 Estopads 2015 ¢ (Dz. U 2915 pez 1985)

685/05/2017/F1

Strona 1—I




** - niepewnosc rozszerzona metady przy poziomie ufnosci ok, 95% 1 wspélczynniku rozszerzenia k=2

]
Wyniki odnosza sie wytgcznie do badanych prabek . Niepewnosé wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 52zt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.
=
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
_ Abrantowicz Barbara .
18052017 Gtéd Natalia Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Korus Wioletta
Sebastian Stolorz U
Ifsms.'zmm:n Strona 2
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IARS Sp.1oe

LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

| Poise Cinvaum
AKBEDYTAC S
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Sprawozdanie z badan Nr: 685/05/2017/M/1

i Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. zo 0. Oswiecim 32-603 Oswiecim ul. Ostatni Etap 6

| Zlecenie Nr:

685/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego. referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, éwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru 32-660 Bobrek, Nadwislanska 9

Miejsce poboru Szkota w Bobrku

Pochodzenie wody sie¢ wodociagowa

Rodzaj uecia powierzchniowe

Temp. pobranej probki -°C

Data 1 godzina 09-05-2017 10:30

Poibdr probek wg proba pobrane przez Zlecenodawoe _— H .

e JARS Sp z0.0 Odbierajgcy: Kopytko Marcin

Numer prébkic  333705/17 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badad 09-05-2017 Data zakoniczenia badan:  10-05-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnoéé** | N
Liczba Clostnidium perfringens Jtk/100ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
LK |lacznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015 poz. 0
1989)

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U, 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% | wspolczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miaredajnosci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilosci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.
———— - 1

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
S f Ali .
17-05-2017 v Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sebastian Stolorz AT T g
Ijiasmsrzm?mn Strona 1 I




